Verein fiir medizinische Qualitatskontrolle

Qualitative Auswertungen

BO1 Strep A Antigen
Strep A Schnelltest

Ringversuch MQ 2025-2

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 1234 13 Ihr Resultat: negativ
Schnelltest 1234 13 Bewertung: gut
Kommentar BO1
Das richtige Resultat war "Strep-A negativ"
B20 Epstein-Barr-Virus IgG/igM
EBV Heterophile Antikdrper

negativ grenzw. positiv Zielwert negativ

Alle Teilnehmer 62 1 6 Ihr Resultat: negativ
Willi Fox (Schnelltest) 62 1 6 Bewertung: gut
B24 RSV/Influenza Antigen
RSV Antigen

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 16 0 lhr Resultat: negativ
andere Methoden 13 0 Bewertung: gut
Influenza Ag

negativ positiv Zielwert positiv
Alle Teilnehmer 0 7 lhr Resultat: positiv
andere Methoden 0 7 Bewertung: gut
B27 Helicobacter Pylori Antigen
Helicobacter pylori Antigen

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 68 0 Ihr Resultat: negativ
Schnelltest 19 0 Bewertung: gut
B32 SARS-CoV-2 IgG/igM
SARS-CoV-2 IgG

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 3 0 Ihr Resultat: negativ
Willi Fox (Alle Methoden) 3 0 Bewertung: gut
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B33 SARS-CoV-2 Antigen

SARS-CoV-2 Antigen

Alle Teilnehmer
Willi Fox (andere Methoden)

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin | gl

Alle Teilnehmer
Andere Schnelltests

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl

Alle Teilnehmer
andere Meth. immunologisch

Kommentar S01

Ringversuch MQ 2025-2

negativ positiv Zielwert
1 33 Ihr Resultat:
0 21 Bewertung:
negativ positiv Zielwert
0 1 Ihr Resultat:
0 1 Bewertung:
negativ positiv Zielwert
6 201 Ihr Resultat:
1 78 Bewertung:

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" sein

U03 Urin Drogen

Methamphetamin

negativ positiv Zielwert
Alle Teilnehmer 58 1 Ihr Resultat:
Willi Fox 1 0 Bewertung:
Amphetamine

negativ positiv Zielwert
Alle Teilnehmer 108 0 Ihr Resultat:
Willi Fox 3 0 Bewertung:
Barbiturate

negativ positiv Zielwert
Alle Teilnehmer 66 0 Ihr Resultat:
Willi Fox 1 0 Bewertung:
Benzodiazepine

negativ positiv Zielwert
Alle Teilnehmer 110 1 lhr Resultat:
Willi Fox 3 0 Bewertung:
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Ringversuch MQ 2025-2

Cannabinoide

negativ positiv Zielwert positiv
Alle Teilnehmer 21 112 Ihr Resultat: positiv
Willi Fox 2 6 Bewertung: gut
Cocain

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 114 0 Ihr Resultat: negativ
Willi Fox 3 0 Bewertung: gut
Methadon

negativ grenzw. positiv Zielwert positiv

Alle Teilnehmer 9 1 84 Ihr Resultat: positiv
Willi Fox 0 0 3 Bewertung: gut
Opiate

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 108 0 Ihr Resultat: negativ
Willi Fox 3 0 Bewertung: gut
Fentanyl

negativ positiv Zielwert positiv
Alle Teilnehmer 0 4 lhr Resultat: positiv
Willi Fox (andere Methoden) 0 4 Bewertung: gut
Ecstasy

negativ positiv Zielwert negativ
Alle Teilnehmer 26 0 Ihr Resultat: negativ
Willi fox Multidrogentest (Andere Schne 26 0 Bewertung: gut

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 0.3ml Ethanol, 160ug THC-Carbonséure, 0.4mg Methadon, 0.45mg EDDP und

60ug Fentanyl beigeftigt.

THC, Methadon, EDDP und Fentanyl miissen positiv sein. Bei einigen Testsystemen fiihrt das Fentanyl zu
positiven Resultaten beim LSD, diese haben wir ebenfalls als korrekt bewertet,
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